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Operating instruction

1. Package Contents

« Analogue thermometer/hygrometer
« These operating instructions

2. Safety Instructions

« The product is intended for private, non-commercial
use only.

- Protect the product from dirt, moisture and overheating,
and only use it in a dry environment.

« Do not use the product in the immediate vicinity of
heaters or other heat sources or in direct sunlight.

« Do not use the product in moist environments and avoid
splashes.

+ Do not drop the product and do not expose it to any
major shocks.

« This product and the measurements it displays are
intended for use in the home. The product’s precision
and accuracy are not absolute and do not satisfy the
requirements needed and/or prescribed in professional
applications.

« This product and its measured values may not be used for
professional applications or to inform the public.

« Keep the packaging material out of the reach of children
due to the risk of suffocation.

3. Getting Started

On delivery, the indicator dial of the thermometer is not
exactly calibrated, and thus the temperature values shown
may deviate from the actual values.

- Before installing the thermometer, carefully set the gray
plastic indicator on the rear to the current temperature at
the place of installation.

« Use another thermometer to determine the exact
temperature at the place of installation.

4, Installation

« Install the product in an indoor or outdoor place where it
is protected from drafts and direct sunlight.

« Install the product only on straight, vertical walls.

« Use installation materials suited to the task.

Before mounting, check that the wall you have chosen
is suitable for the weight to be mounted. Also make
sure that there are no electric, water, gas or other lines
running through the wall at the mounting site.

5. Operation

5.1 Setting the indicator followers for min./max.
temperature

« Use the two knobs on the front to set the indicator
followers so that they are very close to or barely touching
the temperature indicator.

« Be careful not to move the temperature indicator with the
indicator followers.

+ The blue knob is used to set the blue indicator
follower, which displays the maximum temperature
value. This indicator stays at the highest temperature
value reached by the temperate indicator.

+ The red knob is used to set the red indicator follower,
which displays the minimum temperature value.

This indicator stays at the lowest temperature value
reached by the temperate indicator.

5.2 Hygrometer and good indoor climate

« Use the hygrometer to control the temperature and
humidity of the air indoors. Air that is too warm or too dry
can dry out the skin, irritate one’s respiratory passages,
and negatively affect one’s wellbeing.

« Other things that can be sensitive to the ambient
temperature and humidity include high-quality furniture,
musical instruments, books, and plants.

+ In the residence: approx. 20°C at 50—70% humidity

+ Sleeping chambers: approx. 18°C at 50~70%
humidity

» Bathrooms: approx. 23°C at 50~70% humidity

6. Care and Maintenance

Only clean this product with a slightly moist, lint-free cloth,
and do not use aggressive cleaning agents. Make sure that
water does not get into the product.

7. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no
warranty for damage resulting from improper installation/
mounting, improper use of the product or from failure to
observe the operating instructions and/or safety notes.

8. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any
questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)

Further support information can be found here:
www.hama.com




@I Bedienungsanleitung

1. Packungsinhalt

« Thermo-/ Hygrometer analog
« diese Bedienungsanleitung

2. Sicherheitshinweise

« Das Produkt ist fir den privaten, nicht-gewerblichen
Haushaltsgebrauch vorgesehen.

« Schitzen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und
Uberhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen
Umgebungen.

« Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nahe
der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter
Sonneneinstrahlung.

« Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten
Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.

« Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es
keinen heftigen Erschiitterungen aus.

« Das Produkt und die angezeigten Messwerte sind fiir den
Hausgebrauch vorgesehen und bieten keine absolute
Genauigkeit, wie sie fiir professionelle Anwendungen
bendtigt wird, bzw. vorgeschrieben ist.

« Das Produkt und die angezeigten Messwerte dirfen nicht
fur professionelle Anwendungen oder zur Information der
Offentlichkeit verwendet werden.

« Halten Sie Kinder unbedingt von dem
Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.

3. Inbetriebnahme

Das Zeigerwerk des Thermometers ist im
Auslieferungszustand nicht exakt eingestellt und kann so zu
hohe oder zu niedrige Temperaturwerte anzeigen.

« Stellen Sie vor der Montage das Thermometer mit
Hilfe des auf der Riickseite zuganglichen, grauen
Kunststoffzeigers vorsichtig auf die am Montageort
herrschende Temperatur ein.

« Verwenden Sie zur Ermittlung des genauen Einstellwertes
am Montageort ein anderes, vorhandenes Thermometer.

4. Montage

» Montieren Sie das Produkt an einer zugfreien und vor
direkter Sonneneinstrahlung geschitzten Stelle im
Innen- oder AulRenbereich.

+ Montieren Sie das Produkt nur an einer geraden,
senkrechten Wand.

« Verwenden Sie geeignetes Montagematerial.

Priifen Sie vor Montage die Eignung der vorgesehenen
Wand fiir das anzubringende Gewicht und vergewissern
Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand
keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder
sonstige Leitungen befinden.

5. Betrieb

5.1 Einstellung Schleppzeiger fiir Min/Max-
Temperatur

« Stellen Sie mit Hilfe der beiden Drehknopfe auf der
Vorderseite die Schleppzeiger so ein, dass diese den
Zeiger der Temperaturanzeige kaum oder gerade nicht
bertihren.

« Der Zeiger der Temperaturanzeige darf bei der Einstellung
nicht durch die Schleppzeiger verstellt werden.

« Der blaue Drehknopf dient zur Einstellung des
ebenfalls durch eine blaue Spitze gekennzeichneten
Maximalwert-Schleppzeigers. Dieser Zeiger zeigt die
héchste bis zur Ablesung erreichte Temperatur an.

« Der rote Drehknopf dient zur Einstellung des
ebenfalls durch eine rote Spitze gekennzeichneten
Minimalwert-Schleppzeigers . Dieser Zeiger zeigt die
niedrigste bis zur Ablesung erreichte Temperatur an.

5.2 Hygrometer und richtiges Raumklima

« Achten Sie bei der Verwendung im Innenraum darauf,
dass die Raumluft nicht zu warm und zu trocken ist.
Zu warme und zu trockene Raumluft beeintrachtigt
das Wohlbefinden, trocknet die Haut aus und kann die
Atemwege reizen.

« Die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind auch
fir hochwertige Mdbel, Musikinstrumente, Biicher und
Pflanzen von Bedeutung.

 Wohnen: ca. 20°C bei 50-70% Luftfeuchtigkeit
» Schlafen: ca. 18°C bei 50-70% Luftfeuchtigkeit
« Bad: ca. 23°C bei 50-70% Luftfeuchtigkeit

6. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien,
leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven
Reiniger. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt
eindringt.

7. Gewahrleistungsausschluss

Die Hama GmbH & Co. KG Ubernimmt keinerlei Haftung
oder Gewahrleistung fiir Schaden, die aus unsachgemaRer
Installation, Montage und unsachgemaRem Gebrauch

des Produktes oder einer Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung und/ oder der Sicherheitshinweise
resultieren.

8. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die
Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden Sie hier:

www. hama.com




B3 nstrucciones de uso

3.

. Contenido del paquete

Termdmetro/higrometro analdgico
Estas instrucciones de manejo

. Instrucciones de seguridad
El producto es para el uso doméstico privado, no comercial.

Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el
sobrecalentamiento y utilicelo sélo en recintos secos.

No opere el producto en las inmediaciones de la
calefaccion, de otras fuentes de calor o bajo la radiacion
directa del sol.

No utilice el producto en entornos hdmedos y evite el
contacto con las salpicaduras de agua.

No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.

El producto y los valores de medicion mostrados estan
previstos para el uso doméstico y no ofrecen ningun tipo
de precision absoluta como la requerida y reglamentaria
para aplicaciones profesionales.

El producto y los valores de medicion mostrados no
deben emplearse para aplicaciones profesionales o para
informacion con caracter publico.

Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de
los nifios, existe peligro de asfixia.

Puesta en funcionamiento

El mecanismo de indicacion del termdmetro no se encuentra
ajustado con exactitud en el estado de suministro, pudiendo

asi indicar temperaturas demasiado altas o demasiado bajas.

5.
5.

Antes del montaje, ajuste cuidadosamente en el
termdmetro la temperatura dada en el lugar de montaje,
empleando para ello la aguja indicadora de plastico gris
disponible en el lado posterior.

Para determinar el valor de ajuste exacto en el lugar de

montaje debe emplear otro termdmetro que esté disponible.

. Montaje

Monte el producto en un lugar protegido, que no esté
expuesto a corrientes o0 a la radiacion solar directa, en
exteriores o interiores.

El producto solo debe montarse en una pared vertical
y recta.

Emplee para ello material de montaje adecuado.

Es necesario que compruebe antes del montaje que
la pared elegida puede soportar el peso que se va a
montar. Asimismo, asegurese de que por el punto de
montaje no pasan cables eléctricos, tuberias de agua,
gas o de cualquier otro tipo.

Funcionamiento

1 Ajuste de las agujas rattrapantes para la
temperatura min./max.

Emplee ambos botones giratorios del lado frontal para
ajustar las agujas rattrapantes de tal forma que no
hagan contacto, o0 apenas hagan contacto, con la aguja
indicadora de la visualizacion de la temperatura.

« Al realizar el ajuste de las agujas rattrapantes, asegrese
de que no se desajusta la aguja indicadora de Ia
temperatura.

« El botdn giratorio azul sirve para el ajuste de la aguja
rattrapante de valor maximo, identificado también
mediante el color azul de su punta. Esta aguja
indicadora se encarga de mostrar la temperatura
maxima alcanzada hasta Ia lectura.

« El botdn giratorio rojo sirve para el ajuste de la aguja
rattrapante de valor minimo, identificado también
mediante el color rojo de su punta. Esta aguja
indicadora se encarga de mostrar la temperatura
minima alcanzada hasta la lectura.

5.2 Higrometro y ambiente adecuado

« En caso de emplearlo en interiores, asegUrese de que
el aire del ambiente no sea demasiado caliente ni
demasiado seco. Un aire ambiente demasiado caliente y
seco afecta negativamente el bienestar, reseca la piel y
puede irritar las vias respiratorias.

+ Una temperatura y una humedad ambiental adecuadas
también resultan relevantes para el mantenimiento de
muebles valiosos, instrumentos musicales, libros y plantas.

« Para vivir: aprox. 20 °C con una humedad ambiental
del 50 - 70 %

« Para dormir: aprox. 18 °C con una humedad
ambiental del 50 - 70 %

- Bafio: aprox. 23 °C con una humedad ambiental
del 50 - 70 %

6. Mantenimiento y cuidado

Limpie este producto sélo con un pafio que no suelte pelusas
ligeramente humedecido y no utilice limpiadores agresivos.
Aseglrese de que no entre agua en el productot.

7. Exclusion de responsabilidad

Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede
garantia por los dafios que surjan por una instalacion,
montaje 0 manejo incorrectos del producto o por la no
observacion de las instrucciones de manejo y/o de las
instrucciones de seguridad.

8. Servicio y soporte

Si tiene que hacer alguna consulta sobre el producto, dirfjase
al asesoramiento de productos Hama.

Linea directa: +49 9091 502-115 (Aleman/Inglés)
Encontrar mas informacion de soporte aqui:
www.hama.com




PyKOBOLCTBO MO 3KCMyaTaLMm

3.

. KomnnekTt nocraBku

TepMOMETp U rUrpoMeTp, aHaNoroBbIN
HacroALas nHCTpykuma

. TexHuka 6e3onacHocTu

V13nenve npenHasHayYeHo TONbKO ANA JOMALLHEro
NPUMEHeHMS.

bepeyb OT rpA3n, BNarM v UCTOYHIKOB Temna.
IKCMNYaTUPOBATH TOMKO B CYXUX YCIIOBUAX.

He 3kcnnyaTupoBaTh B HENOCPEACTBEHHON HAN30CTY
C HarpeBaTesbHbIMU NpUbOpPamm, Gepedb OT NPAMBbIX
CONHEYHbIX TyYeit.

Bepeuyb oT BRaru u Gpbiar.

He poHATb. bepeyb OT CUNbHBIX YAPOB.

Mpubop 1 N3MepEeHHbIE UM NOKA3aTeNU NPEfHA3HAYEHb
TONbKO N1 NCONbB30BaHMA B ObiTy. Mpnbop He
06ecneynBaeT TOYHOCTb, KOTOpas TpebyeTca Unu
NpeanncLIBaeTC AnA NpodecchoHaNbHbIX Leneil.
MprbOp 1 N3MEPEHHbIE UM NOKA3ATENU HE IOMXHbI
NPUMEHATLCA AN BBINOMHEHNA NPOdeCcCUoHaNbHbIX
3a/1a4, B TOM Y1CTIe As MHDOPMIUPOBAHUS
00LLeCTBEHHOCTH.

YNaKoBKy He 1aBaTh AETAM: ONacHOCTb acukcum.

Beoa B 3KcnayaTauuio

CTpenoyHblil MexaHi3M TepMOMETpa NoCTaBAeTcs
HekanubpoBaHHbIM, NO3TOMY TEPMOMETP MOXET MOKa3blBaTh
HETOYHYI0 Temneparypy.

5.
5.

MNepen Ha4anoM MOHTaXa Ha 3afHeil naHenm
TEPMOMETPA OTPETYNNPYITE MNACTIKOBYIO CTPESIKY
Ceporo LBeTa TaK, YTobbl TEPMOMETP NMOKa3bIBaN
TeKyLLLylo TeMMepaTypy B MecTe YCTaHOBKN.

YTo6bl ONpeaennTs TekyLLyo Temnepatypy,
BOCMONb3yATECh APYrM TEPMOMETPOM.

. MoHTax

TepMoMeTp CieflyeT MOHTUPOBATH B NOMELLEHIN UK BHE
MOMeLLIeHWs B XOPOLLIO [OCTYMHOM, HO 3aLL/LLeHHOM OT
MPAMBIX CONTHEYHbIX JIy4er MecTe.

TepmMoMeTp AOMIXeH pa3MeLLaTbca B CTpOro
BEPTUKANbHOM MONOXEHNN.

[lna MoHTaxa BOCMOJIb3yUTeCh COOTBETCTBYIOLNMN
KOMMIEKTYIOLUMN.

YbenuTech, YTo CTeHa NOAXOANT ANs MOHTaXa. B cTeHe
Ha MecTe MOHTaXa He JOKHO ObiTb 3N1eKTPUYECKON
MPOBOAKM, Fa30MPOBO/A, BOAONPOBOAA W PYriX
TpybONpOBOAOB.

dkcnnyartauus

1 Hactpoiika ykasaTtenen MUHUMaNbLHON U

MaKCMMAaJIbHOW TemnepaTtypbl

C noMoLLblo ABYX PErynsTOpOB Ha NepeaHei naxenm
yCTaHOBUTE YKa3aTeNn Tak, YTo6bl OHU HAXOAUINCH
Kak MOXHO B/IMXe K CTpesike TeMnepaTyphbl, HO He
Kacanuco ee.

« CnepuTe 3a TeM, 4TOObI MPK 3TOM He U3MEHUNach
HACTpoWika CTPeNKn TemnepaTypsbl.

« Perynatop cuHero LBeTa NpuMeHsaeTca ans
HaCTPOMKY yKa3aTens MakCMMasbHbIX 3Ha4eHNi
(CUHWIT HakoHeYHWK). [JaHHBIN yKa3aTenb oTobpaxaet
MaKCMMarbHOe 3Ha4eHue Temneparypebl, KoTopoe
Obl10 3aperucTpUpoBaHo 4o CUX Mop.

« Perynatop KpacHoro Ligeta NpumMeHseTca LA
HaCTPOMKM YKa3aTena MUHUMANbHbIX 3HAYEHNN
(KpacHbIV HakoHeYHWK). laHHbIA ykasaTenb
0T0OpaxaeT MUHMMANbHOE 3HaYeHue TeMnepaTypsl,
koTopoe 6bI10 3aperncTpMpoBaHO [0 CUX NOp.

5.2 Turpometp n KoMOPTHLII KNUMaT B
nomeLeHnu

+ Bo3ayx B nomelLLEeHNN He [OMXeH ObITb CAMLIKOM TensbiM
W cyxum. CIULLKOM Tennbli v Cyxoi BO3LYX N0X0 BAnAET
Ha CaMOUyBCTBUE, CYLUNT KOXY U MOXET NMPUBECTY K
Pa3LPAXEHNIO [bIXaTesbHbIX NyTei.

+ TpaBunbHaa TemnepaTypa 1 BNaXHOCTb BO3AyXa Takxe
BaXHa 1A [0POrocTosLLeit Mebenn, My3bikanbHbIX
NHCTPYMEHTOB, KHUT 11 PacTEHNI.

« [loBcenHeBHbIN: oK. 20°C npu BnaxHoctn 50-70%
+ CoH: ok. 18°C npu BnaxHoctu 50-70%
* BaHHasA komHarta: ok. 23°C npu BaaxHoctn 50-70%

6. TexHn4eckoe 06CTYXKMBaHME 1 yXop,

Y1CTKY U3enns Npon3BOaMTh TONLKO GE3BOPCOBOI

Cr1erka BNaxHoi candetkoi. 3anpeLLaeTca npuMeHsTb.
arpeccyBHble YUCTALLMe cpefcTBa. CneauTe 3a Tem, YToObl B
YCTPOWMCTBO He Monana Boa.

7. OTKa3 OT rapaHTuitHbIX 00A3aTeNbCTB

Komnaxus Hama GmbH & Co. KG He HeceT 0TBETCTBEHHOCTb
33 ylep6, BO3HUKLLINA BCIEACTBUE HEMPABUIBLHOIO
MOHTaXa, NOOKJIHYEHUA 1 UCNONb30BaHUA U3AeNNs He

M0 Ha3HaYyeHWIo, a Takxe BCIeACTBUe HecobnodeHns
WHCTPYKLMW NO 3KCMAYaTaLMI 1 TeXHUKM 6e30MacHoCTH.

8. OTpen TexobcnyXXmUBaHMA

Mo BONpocaM pemOHTa WK 3aMeHbl HeNCnpaBHbIX M3AeNui
0bpaluaiTech K NPOAABLY UK B CEPBUCHYIO CNyXOY
KomnaHuy Hama.

fopAYas NMHUA OTAENa TexobCNyK1BaHUA:

+49 9091 502-115 (HeMeLKuit, aHTANACKUR)

MoapobHee cmoTpuTe 30eck: www.hama.com




@ (struzioni per I'uso

3.

. Contenuto della confezione

Termoigrometro analogico
Queste istruzioni per |'uso

. Indicazioni di sicurezza

Il prodotto & concepito per I'uso domestico privato, non
commerciale.

Proteggere il prodotto da sporcizia, umidita e
surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
Evitare di mettere in esercizio il prodotto in prossimita
di riscaldamento, altre fonti di calore o la luce diretta
del sole.

Non usare il prodotto in ambienti umidi ed evitare il
contatto con gli spruzzi.

Non fare cadere il prodotto e non sottoporlo a forti
scossoni!

Il prodotto e i valori di misurazione visualizzati sono
prescritti per I'utilizzo domestico e non garantiscono la
precisione assoluta richiesta per I'utilizzo professionale.
Il prodotto e i valori di misurazione visualizzati non
pOssono essere impiegati per uso professionale o per
informazione pubblica.

Tenere I'imballo fuori dalla portata dei bambini, pericolo
di soffocamento!

Messa in esercizio

Allo stato di fornitura, la lancetta del termoigrometro non

e

impostata precisamente, quindi puo visualizzare valori di

temperatura troppo alti o troppo bassi.

Prima del montaggio, regolare delicatamente il
termometro alla temperatura del luogo di montaggio,
mediante la lancetta in plastica grigia accessibile sul retro.
Per rilevare con precisione la temperatura del luogo di
montaggio, utilizzare un altro termometro.

. Montaggio

Montare il prodotto in un luogo accessibile e al riparo
dalla luce del sole all'interno o all’esterno.

Montare il prodotto esclusivamente su una parete diritta
e verticale.

Utilizzare materiale di montaggio idoneo.

Prima di procedere al montaggio, verificare che la
parete sia idonea per il peso da montare e accertarsi
che nel punto della parete dove si desidera montare
il supporto non vi siano cavi elettrici, né tubazioni di
acqua, gas o altro.

5. Esercizio

5.1 Impostazione della lancetta per temperatura
min./max.

+ Mediante i due pulsanti girevoli sul lato anteriore
dell’apparecchio, impostare la lancetta a trascinamento in
modo che non tocchi la lancetta della temperatura.

+ Durante la regolazione, la lancetta della temperatura non
deve essere spostata dalla lancetta a trascinamento. .

+ La manopola blu serve a impostare la lancetta a
trascinamento del valore massimo, contrassegnata
dalla punta blu. Questa lancetta mostra la
temperatura massima raggiunta fino alla lettura.

+ La manopola rossa serve a impostare |a lancetta a
trascinamento del valore minimo, contrassegnata
dalla punta rossa. Questa lancetta mostra la
temperatura minima raggiunta fino alla lettura.

5.2 Igrometero e clima ambiente corretto

« In caso di utilizzo in interni, prestare attenzione che I'aria
ambiente non sia troppo calda e troppo secca. L'aria
troppo calda e troppo secca compromette il benessere,
secca la pelle e pug irritare le vie respiratorie.

« La temperatura e I'umidita dell'aria corrette sono anche
importanti per i mobili, gli strumenti musicali e le piante.

« Soggiorno : ca. 20°C con 50-70% di umidita dell‘aria

» Stanza da letto: ca. 18°C con 50-70% di umidita
dell‘aria

+ Bagno: ca. 23°C con 50-70% di umidita dell‘aria

6. Manutenzione e cura

Pulire il prodotto unicamente con un panno che non lascia
pelucchi e appena inumidito e non utilizzare detergenti
aggressivi. Fare attenzione a non fare penetrare acqua nel
prodotto.

7. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co.KG non si assume alcuna responsabilita
per i danni derivati dal montaggio o I'utilizzo scorretto del
prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni
per I'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

8. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza
prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.)

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.
hama.com




Instrukcja obstugi

1. Zawartos¢ opakowania

« Termometr / higrometr analogowy
* niniejsza instrukcja obstugi

2. Wskazowki bezpieczenstwa

« Produkt jest przeznaczony do prywatnego,
niekomercyjnego uzytku domowego.

« Chroni¢ produkt przed zanieczyszczeniem, wilgociq i
przegrzaniem oraz stosowac go tylko w suchym otoczeniu.

« Nie uzywac produktu w bezposredniej bliskosci
ogrzewania, innych zrodet ciepta ani nie wystawiac go na
bezposrednie promieniowanie stoneczne.

« Nie stosowac produktu w wilgotnym otoczeniu i chronic
go przed bryzgami wody.

« Chroni¢ produkt przed upadkiem i silnymi wstrzasami.

« Produkt i wyswietlane zmierzone wartosci sg
przeznaczone do uzytku domowego i nie gwarantuja
absolutnej doktadnosci wymaganej w profesjonalnych
zastosowaniach.

« Produkt i wyswietlane zmierzone wartosci nie sg
przeznaczone do profesjonalnych zastosowan i nie moga
by¢ podawane do wiadomosci publiczne].

« Materiaty opakowaniowe trzymac koniecznie z dala od
dziedi, istnieje niebezpieczenstwo uduszenia.

3. Uruchamianie

Mechanizm wskazowkowy nie jest fabrycznie dokfadnie
ustawiony i moze wskazywac za wysokie lub za niskie
temperatury.

+ Przed montazem, za pomoca dostepnej z tytu szare;
wskazowki z tworzywa sztucznego nastawic ostroznie
termometr na temperature panujgcg w miejscu montazu.

W celu doktadnego okreslenia temperatury w miejscu
montazu uzy¢ innego dostepnego termometru.

4. Montaz

« Zamontowac produkt w pomieszczeniu lub na zewnatrz,
w miejscu bezwietrznym i zabezpieczonym przed
bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

« Zamontowac produkt wylgcznie na réwnej, pionowe;
Scianie.

+ Nalezy uzy¢ odpowiedniego materiatu montazowego.

Przed montazem sprawdzi¢, czy przewidziana $ciana jest
odporna na przyjecie ciezaru mocowanego produktu,

i upewnic sie, ze w miejscu montazu na scianie nie sg
zainstalowane przewody elektryczne, wodne, gazowe
badzZ inne przewody.

5. Obstuga

5.1 Nastawa wskazowki biernej min. / maks.
temperatury

« Za pomoca obu pokretet z przodu tak ustawic¢ wskazowki
bierne, aby nie dotykaty one wskazowki temperatury.

+ Podczas nastawy wskazowka temperatury nie moze zostac
przestawiona przez wskazowki bierne.

« Niebieskie pokretto stuzy do nastawy oznakowanej
niebieska koncowka wskazowki biernej wartosci
maksymalnej. Wskazéwka ta wskazuje najwyzsza
temperature osiagnieta do momentu odczytu.

» Czerwone pokretto stuzy do nastawy oznakowanej
czerwona koncowka wskazowki biernej wartosci
minimalnej. Wskazowka ta wskazuje najnizsza
temperature osiagnieta do momentu odczytu.

5.2 Higrometr i wlasciwy klimat w pomieszczeniu

* Przy stosowaniu w pomieszczeniu zwroci¢ uwage, aby
powietrze w nim nie byto za ciepfe ani za suche. Zbyt
ciepte i zbyt suche powietrze w pomieszczeniu nie sprzyja
dobremu samopoczuciu, wysusza skore i moze podrazniac
drogi oddechowe.

+ Wiasciwa temperatura i wilgotno$¢ powietrza maja
rowniez znaczenie dla wysokogatunkowych mebli,
instrumentéw muzycznych, ksiazek i roslin.

» Salon: ok. 20°C przy 50-70% wilgotnosci powietrza

+ Sypialnia: ok. 18°C przy 50-70% wilgotnosci
powietrza

» tazienka: ok. 23°C przy 50-70% wilgotnosci powietrza

6. Konserwacja i czyszczenie

Czyscic¢ produkt tylko przy uzyciu niestrzepiacej sie, lekko
zwilzonej szmatki i nie stosowac agresywnych detergentéw.
Uwaza¢, aby do wnetrza produktu nie wniknefa woda.

7. Wylaczenie odpowiedzialnosci

Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie
odpowiada za szkody wskutek niewtasciwe] instalacji,
montazu oraz nieprawidtowego stosowania produktu
lub nieprzestrzegania instrukcji obstugi i/lub wskazéwek
bezpieczenstwa.

8. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytan dotyczacych produktu prosimy zwrocic sie do
infolinii Hama.

Goraca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)

Dodatkowe informacje sg dostepne na stronie:
www.hama.com




Navod k pouziti

1. Obsah baleni

« Teplomér/vinkomér analogovy
+ Tento navod k pouZiti

2. Bezpecnostni pokyny

+ Vyrobek je urcen pro soukromé pouziti v domacnostech.

« Chrante vyrobek pred zneCisténim, vihkosti a prehfatim a
pouZzivejte ho pouze v suchych prostorach.

« Vyrobek neprovozujte v bezprostfedni blizkosti topen,
jinych zdrojd tepla nebo pfi plsobeni pfimého slunecniho
zafeni.

« Vyrobek nepouzivejte ve vihkém prostredi a zabrante
plisobeni stifkajici vody.

+ Zabrafite padu vyrobku a vyrobek nevystavuijte velkym
otfestim.

« Produkt a zobrazené naméfené hodnoty jsou urceny pro
pouziti v domacnosti a nejsou absolutné presné, jak by to
vyzadovalo profesionalni vyuZiti nebo predpisy.

« Produkt a zobrazené naméfené hodnoty nelze pouzivat pro
profesionalni icely ani pro informovani vefejnosti.

« Obalovy material nepatfi do rukou, détem hrozi nebezpeci
uduseni.

3. Uvedeni do provozu

Ukazatele na teploméru nejsou pfi dodanf nastaveny pfesné

a mohou tak ukazovat pfilis vysoké nebo pfilis nizké hodnoty

teploty.

+ Nastavte pfed montazi teplomér pomoci ze zadni strany
pristupné Sedé umélohmotné rucicky na teplotu, ktera je na
misté montaze.

« Pro zjisténi pfesné hodnoty nastaveni na misté montaze
pouZijte jiny dostupny teplomér.

4. Montaz

+ Namontujte produkt na misté uvniti nebo venku, kde
netahne a kam pfimo nesviti slunce.

« Produkt namontujte pouze na rovnou, svislou zed.

« PouZijte vhodny montazni materidl.

Pred montaZi zkontrolujte, zda je zed, na kterou chcete
pfistroj instalovat, vhodna z hlediska hmotnosti pfistroje.
a Ujistéte se, Ze se na misté montaze ve zdi nenachaz
elektrické kabely, plynova, vodovodni nebo jina vedenti.

5. Provoz
5.1 Nastaveni ukazatel( pro min./max. teplotu

« Pomoci obou oto¢nych tlalitek nastavte ukazatele tak,
aby se sotva dotykaly nebo tésné nedotykaly rucicky
zobrazeni teploty.

« Dbejte na to, abyste pfi nastavovani ukazatel( pro min./
max. teplotu neposunuli ukazatel teploty.

- Modré tlacitko slouzi k nastaveni modrou Spickou
oznacené rucicky pro oznaceni maximalni hodnoty.
Tato rucicka ukazuje nejvyssi dosazenou teplotu.

« Cervené tlacitko slouzi k nastaveni cervenou Spickou
oznacené rucicky pro oznaceni minimalini hodnoty.
Tato rucicka ukazuje nejnizsi teplotu dosazenou pred
kontrolou teploty.

5.2 Vlhkomér a spravné klima v mistnosti

- Pfi pouZiti uvnitf dbejte na to, aby nebyl vzduch v
mistnosti pfilis teply ani pfilis suchy. PYilis teply a suchy
vzduch je nepifjemny, vysuduje pokozku a mlze drazdit
dychaci cesty.

« Spravna teplota a vihkost vzduchu jsou dlileZité i pro
kvalitni nabytek, hudebni nastroje, knihy a rostliny.

+ Bydleni: cca 20 °C pfi 50~70 % vlhkosti vzduchu
» Spani: cca 18 °C pfi 50—70 % vlhkosti vzduchu
» Koupelna: cca 23 °C pfi 5070 % vlhkosti vzduchu

6. Udrzba a ¢isténi

Tento vyrobek Cistéte pouze mirné navihcenym hadfikem
nepoustéjicim viakna a nepouZivejte agresivni Cistici
prostredky. Dbejte na to, aby se do vyrobku nedostala voda.

7. Vylouceni zaruky

Hama GmbH & Co. KG nepfebira Zadnou odpovédnost nebo
zaruku za Skody vzniklé neodbornou instalaci, montazi nebo
neodbornym pouZzitim vyrobku nebo nedodrzovanim navodu
k pouZiti a/nebo bezpecnostnich pokynd.

8. Servis a podpora

Mate otazky k produktu ? Obratte na na poradenské oddéleni
Hama.

Horkd linka: +49 9091 502-115 (némecky/anglicky)

Dalsi podpliré informace naleznete na adrese:
www.hama.com




B8 \avod na pouZitie

1. Obsah balenia

« Analdgovy teplomer/vihkomer
+ tento navod na pouZitie

2. Bezpecnostné upozornenia

« Viyrobok je urceny pre stkromné pouZitie v domacnosti,
nie je ureny na komercné pouZitie.

« Chrafte vyrobok pred znecistenim, vihkostou a prehriatim
a pouzivajte ho len v suchom prostredi.

+ Vyrobok nepouzivajte v bezprostrednej blizkosti kirenia,
inych zdrojov tepla a nevystavujte ho tUcinkom priameho
slnecného Ziarenia.

- Vyrobok nepouZzivajte vo vihkom prostredi a
predchadzajte kontaktu so striekajicou vodou.

- Vyrobok nenechajte spadnut a nevystavujte ho silnym
otrasom.

- Vyrobok a zobrazené namerané hodnoty st urcené na
pouZitie v domacnosti a nie su absolltne presné, ako by
si to vyZadovalo profesionalne pouZitie.

+ Vyrobok a zobrazené namerané hodnoty sa nesmu
pouZivat na profesionalne dcely alebo na informovanie
verejnosti.

« Obalovy material uchovavajte mimo dosahu deti, hrozi
nebezpelenstvo udusenia.

3. Uvedenie do prevadzky

Rucickovy mechanizmus teplomera nie je pri dodavke presne
nastaveny, a moZe preto zobrazovat prilis vysoké alebo prilis
nizke teplotné hodnoty.

- Pred montazou teplomer opatrne nastavte pomocou
Sedého plastového ukazovatela na zadnej strane na
teplotu, ktora je na mieste montaze.

« Na stanovenie presnej nastavovanej hodnoty na mieste
montaZe pouZite iny dostupny teplomer..

4. Montaz

« Vyrobok namontujte na miesto bez prievanu, ktoré je
chranené pred priamym slnecnym Ziarenim v interiéri
alebo exteriéri.

« Vyrobok namontujte iba na rovnd, zvislu stenu.

« Pouzite vhodny montazny material.

Pred montaZou skontrolujte vhodnost prislusnej

steny pre umiestnenie hmotnostia ubezpecte sa, ze

na mieste montaze nie sd v stene umiestnené Ziadne
vodovody,plynové potrubia, elektrické alebo iné vedenia.

5. Prevadzka
5.1 Nastavenie ukazovatelov pre min./max. teplotu

« Pomocou dvoch otocnych gombikov na prednej strane
nastavte ukazovatele tak, aby sa takmer vobec alebo
priamo nedotykali ru¢icky ukazovatela teploty.

« Dajte pozor na to, aby ste pri nastavovani ukazovatelov
pre min./max. teplotu neposunuli ukazovatel teploty.

» Modry otocny gombik slUzi na nastavenie
ukazovatela maximalnej hodnoty, ktory je oznaceny
tieZ modrym hrotom. Tento ukazovatel ukazuje
najvyssiu dosiahnutd teplotu.

« Cerveny otocny gombik slizi na nastavenie
ukazovatela minimalnej hodnoty, ktory je oznaceny
tieZ Cervenym hrotom. Tento ukazovatel ukazuje

v

5.2 Vihkomer a spravna priestorova klima

« Pri pouZiti v interiéri dbajte na to, aby vnutorny vzduch
nebol prilis teply a suchy. Prilis teply a suchy vnatorny
vzduch zniZuje optimalne pohodlie, vysuduje pokozku a
moze drazdit dychacie cesty.

« Spravna teplota a vihkost vzduchu sd dolezité aj pre
vysoko kvalitny nabytok, hudobné nastroje, knihy a
rastliny.

« Byvanie: cca. 20 °C pri 50 — 70 % vlhkosti vzduchu
« Spanok: cca. 18 °C pri 50 — 70 % vlhkosti vzduchu
+ Kulpanie: cca. 23 °Cpri 50 — 70 % vlhkosti vzduchu

6. Udrzba a starostlivost

Na Cistenie tohto vyrobku pouzivajte len navihend utierku,
ktora nepusta viakna a nepouZivajte Ziadne agresivne
Cistiace prostriedky. Dbajte na to, aby do vyrobku nevnikla
voda.

7. Vylucenie zaruky

Firma Hama GmbH & Co KG neruci/nezodpoveda za
skody vyplyvajuce z neodbornej instalacie, montdze alebo
neodborného pouzivania vyrobku alebo z nereSpektovania
navodu na pouzivanie a/alebo bezpecnostnych pokynov.

8. Servis a podpora

S otazkami tykajdcimi sa vyrobku sa prosim obratte na
poradenské oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)

DalSie informécie o podpore néjdete tu:
www.hama.com




B Vanual de utilizare

1. Continutul pachetului

« Termometru / Higrometru analogic
« acest manual de utilizare

2. Instructiuni de siguranta

« Produsul este conceput numai pentru utilizare privata si
nu profesionala.

« Protejati produsul de impuritati, umiditate, supraincalzire
si utilizati-l numai in mediu uscat.

» Evitati folosirea produsului in imediata apropiere a
sistemului de incalzire, a altor surse de cdldura sau in
radiatia solara directa.

« Nu folositi produsul in mediu umed si evitati stropirea
Cu apa.

« Nu lasati produsul sa cada si nu 1l supuneti trepidatiilor
puternice.

« Produsul si valorile masurate indicate sunt prevazute
pentru uz casnic si nu ofera o precizie absoluta cum
necesita cele pentru utilizare profesionala respectiv sunt
prescrise.

« Produsul si valorile masurate indicate nu pot fi folosite
pentru utilizari profesionale sau informarea opiniei
publice.

« Nu lasati copiii sa se joace cu materialul pachetului,
prezinta pericol de sufocare.

3. Punere in functiune

La livrare, mecanismul aratatoarelor nu este reglat exact

si poate arata valori ale temperaturii prea inalte sau prea

scazute.

- Inaintea montajului, cu ajutorul aratdtoarelor din
plastic cenusiu de pe partea din spate, reglati cu atentie
termometrul la temperatura predominantad la locul
amplasarii.

« Pentru determinarea valorii exacte de reglare la locul
montajului folositi un alt termometru.

4. Montaj

« Montati produsul in interior sau exterior, intr-un loc ferit
de curenti de aer si de radiatia directa a soarelui.

+ Montati produsul numai pe un perete neted, vertical.

- Folositi materiale adecvate.

fnainte de montare verificati dac peretele este potrivit
pentru greutatea stabilita si asigurti-va ca la locul
montajului in perete sa nu fie cabluri electrice, conducte
de apd, gaz sau alte cabluri.

5. Functionare

5.1 Reglare aratatoare de timpuri intermediare
pentru temperatura min./max.

+ Cu ajutorul celor doua butoane din fata reglati
aratatoarele de timpuri intermediare astfel incat acestea
sa atinga foarte putin sau deloc aratatorul temperaturii.

« Lareglare, aratdtorul temperaturii nu are voie sd fie blocat
de aratdtoarele de timpuri intermediare.

« Butonul albastru serveste la reglarea valorii maxime
a aratatorului de timp intermediar, insemnata de
asemenea printr-o sageata albastra. Aratatorul indicd
cea mai inalta temperaturd atinsa pana la citirea
madsuratorii.

« Butonul rosu serveste la reglarea valorii minime
a aratatorului de timp intermediar, insemnata de
asemenea printr-o sageatd rosie. Aratdtorul indica
cea mai scazuta temperatura atinsa pana la citirea
madsuratorii.

5.2 Higrometru si microclima potrivita

- In interior aerul nu trebuie s fie prea cald si prea uscat.
Aerul prea cald si prea uscat al incaperii dduneaza starii
de confort, usuca pielea si poate excita caile respiratorii.

« Temperatura si umiditatea potrivita sunt importante si
pentru mobila, instrumente muzicale, carti si plante.

« Locuit: cca 20°C la 50-70% umiditate aer
 Dormit: cca 18°C la 50-70% umiditate aer
» Baie: cca 23°C la 50-70% umiditate aer

6. intretinere si revizie

Curatati acest produs numai cu o carpa fara scame, putin
umeda si nu folositi detergenti agresivi. Aveti grija sa nu intre
apa in produs.

7. Excludere de garantie

Hama GmbH & Co. KG nu fsi asuma nici o raspundere sau
garantie pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau
folosirea necorespunzatoare a produsului sau nerespectarea
instructiunilor de folosire sau/si a instructiunilor de siguranta.

8. Service si suport

Dacad aveti intrebari adresati-va la Hama consultanta privind
produsul.

Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)

Alte informatii de suport gasiti aici:

www.hama.com
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